PLAZMA BANDI 

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Plazma bandı Tyvek 1059B’ den üretilmiş olacaktır.
2. Plazma bandı üzerindeki indikatörler belirli aralıklarla ve düz çizgi halinde olacaktır.
3. Plazma bandı üzerinde saklama koşulları mevcut olmalıdır.
4. Üzerinde raf ömrü ( en az iki yıl ) yazılı olmalıdır.
5. Belirgin renk değişimi olmalıdır. Yorum hatalarına sebebiyet vermemelidir.
6. Mürekkep su bazlı olmalıdır.
7. Eni 2cm, boyu 25 metre olmalıdır.
8. ISO 9001 – 2000 ve ISO 13485 belgelerine haiz olmalıdır.
9. 11140-1:2005 Sertifikasına sahip olmalıdır.
10. CE belgesi’ne haiz olmalıdır.
